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Hvordan håndteres Ambu 
Blue Sensor elektroder

Ren og tør hud inden applicering. 
Rens huden efter afdelingens 

procedurer.

Pres IKKE på midten / gelområdet.

Hvis du presser på gelområdet, spredes 
gelen ud på klæbefladen, og signalet kan 

være ustabilt

Vær sikker på at kablet er placeret i den rigtige retning.

Elektrodetilslutningen skal pege i kablets retning for at
undgå unødige ”træk” i elektroden


