
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 

 

 

1. Åben test 2. Placer biopsi i testbrønd 

  

3. Luk test 4. Pres med tommelfinger 

 

 

5. Resultat 6. Vent 1 time 

 

Aflæs efter 

5 min. & 30 min. 
 

Kontrol af resultat 

7. Test resultat 

Rød = Positiv Gul = Negativ 

  

Test procedure 

ADVARSEL: Potentiel smittefarligt materiale. 

    Håndter alle biopsi prøver som smittefarlige. 

 


